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Foto: Dr. A. Devigus
Zahntechn. Ausfiihrung: G. Lombardi
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o empfohlen " nur Schlickertechnik

o moglich

2 auch groRere Briicken zuldssig (z.B. Freiendbriicken), aber nie mehr als 2 Briickenglieder Spannweite
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VITA In-Ceram®

Werkstoffwissenschaftliche Aspekte

Abb. 1: Schematische Darstellung des Phasenumwandlungs-
prozesses bei Zr0,

Abb. 2: REM-Aufnahme des Mikrogefiiges von ungesinterten
VITA In-Ceram YZ (Vergr. x 20.000)

|

Abb. 3: REM-Aufnahme des Mikrogefiiges von gesinterten
VITA In-Ceram YZ (Vergr. x 20.000)
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VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik

Zirkoniumdioxid (ZrQ,) ist eine Oxidkeramik mit vielen faszinierenden
Eigenschaften: Angefangen bei ihrer Transluzenz in diinnen
Wandstdrken, iiber ihre helle Farbe, bis hin zu ihrer ausgezeichneten
biologischen Vertraglichkeit. Nicht umsonst wird dieses Material viel-
fach in der Implantologie verwendet. Hinzu kommt die unter den
Oxidkeramiken iiberragende Risszahigkeit.

Das Letztgenannte ergibt sich aus der Eigenschaft des Zr0,,

durch geeignete Beifligung (Dotierung) z.B. von Yttriumoxid,

in seiner tetragonalen Hochtemperaturphase stabilisiert

werden zu konnen. Erst bei Zuflihrung duRerer Energie, wie dies
2.B. durch einen entstehenden Riss geschieht, (siehe Abb.1)
wandeln sich einzelne Zr0,-Kdrner lokal und unter Volumenzunahme
(siehe Abb. 1 gelbe Zr0Q,-Partikel) in ihre bei Raumtemperatur
stabile monokline Phase um. Diesen Vorgang bezeichnet man als
Umwandlungsverstarkung. Die so im Geflige entstehenden
Druckspannungen (siehe Abb. 1 griine Pfeile) verhindern das
ungehinderte Ausbreiten eines Risses und somit das Versagen der
Keramik. Dieses Verhalten erzeugt einen Spannungsdehnungsverlauf,
wie man ihn sonst nur von Stahl her kennt. Deshalb wird
Zirkoniumdioxid auch als ,keramischer Stahl“* bezeichnet. Diese
Eigenschaft spiegelt sich zudem in der hohen Lebensdauer von
Zirkoniumdioxid unter Dauerlast wider.

VITA In-Ceram YZ for inLab sind pords vorgesinterte (siehe Abb.2), mit
Yttriumoxid teilstabilisierte Zirkoniumdioxid-Blocke (Y-TZP, Yttria stabili-
zed tetragonal Zirconia Polycrystal). In diesem leichtbearbeitbaren
Zustand werden aus ihnen im inLab Gerédt der Firma Sirona vergrélerte
Briicken- und Kronengeriiste geschliffen.

Gerlste aus VITA In-Ceram YZ werden mit der Feinstrukturkeramik
VITA VM 9 verblendet.

Die Schrumpfung, die wahrend des anschlieRenden Sinterprozesses in
einem speziellen Hochtemperaturofen (ZYrcomat) stattfindet, wird dabei
exakt einberechnet. Als Endergebnis liegen hochfeste und passgenaue
Gertiste vor, die alle physikalischen Vorziige von Zirkoniumdioxid aufweisen.

VITA Materialien fiir CEREC® und inLab®

VITABLOCS Mark Il / TriLuxe } Feinstruktur-Feldspatkeramik
M VITA In-Ceram SPINELL
B VITA In-Ceram ALUMINA Oxidkeramik, glasinfiltriert
B VITA In-Ceram ZIRCONIA

VITA In-Ceram YZ
M VITA In-Ceram AL } Oxidkeramik, diChtgeSintel’t

* Garvie, R.C.; Hannink, R.H.; Pascoe, R.T.: Ceramic steel?
Nature, 258, 703-704 (1975)
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VITA In-Ceram® Technische Daten

Technische Daten der VITA In-Ceram® YZ for inLab®

WAK (25°C-500°C) 10,5-10°-K"

Biegefestigkeit > 900 MPa

Bruchzahigkeit (K ) 5,9 MPa-m”

Elastizitatsmodul (E) 210 GPa

Zusammensetzung Zirkoniumdioxid (Zr0,), Yttriumoxid (Y,0,) 5 Gew.-%, Hafniumoxid (Hf0,) < 3 Gew.-%,
Aluminiumoxid (Al,Q,) und Siliziumdioxid (Si0,) < 1 Gew.-%

Herstellungsprozess einer VITA In-Ceram® YZ Restauration
mit der FrameWork- bzw. WaxUp-Software

e Meistermodell herstellen

e Scan-Modell herstellen oder alternativ Wachsmodellation

e Scanmodell auf Scanhalter fixieren oder alternativ
Wachsmodellation auf speziellem WaxUp-Halter fixieren

e Scannen

e (Gerist konstruieren (CAD, nur FrameWork-Software)

¢ V/ITA In-Ceram YZ einsetzen und Barcode scannen

e Formschleifen (CAM)

e Nacharbeiten des Geriistes

e Geriist von Schleifstaub befreien

e Reinigungsbrand und Einfarben (fakultativ)

e Sinterbrand

e Aufpassen des Geriistes ~ Y Minuten Arbeitszeit*

e \lerblendung mit VITAVM 9

*Arbeitszeit: ca. 0,5 h
Wartezeit: ca.9 h

* Berechnung beruht auf Geriistherstellung fiir eine 3 gliedrige VITA In-Ceram YZ
Briicke, die unter Verwendung der inLab FrameWork-Software sowie des
inLab Scanners hergestellt wurde. Kursiv wurden die Arbeitsschritte dargestellt,
die speziell bei der WaxUp Methode durchgefiihrt werden.

Hinweis:
Wir empfehlen die Teilnahme an einem inLab/VITA In-Ceram Kurs.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vita-kurse.de.

VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik Seite 4



VITA In-Ceram® Vorteile und Nutzen

Welche Vorteile bieten VITA In-Ceram® YZ in Verbindung mit dem inLab® System?
Vollkeramische Restaurationen, die aus VITA In-Ceram YZ for CEREC
hergestellt werden, bieten folgende Vorteile:

Vorteile fiir den Patienten
Ausgezeichnete Asthetik und Biovertraglichkeit:

Zirkoniumdioxid wird in der Medizintechnik seit iber 30 Jahren in der Implantologie eingesetzt.

Es zeichnet sich durch eine sehr hohe funktionelle Belastbarkeit, eine hohe Korrosionsbestdndigkeit,
eine ginstige Lichtleitfahigkeit und eine niedrige Warmeleitfahigkeit aus. Sowohl das Geriist-, als auch
das Verblendmaterial haben keinerlei Allergiepotential. Daraus folgt, dass

e keine Retraktion der Gingiva erfolgt, und ein
e ausgezeichnetes Warm/Kaltempfinden vorhanden ist: ,Geflihl wie am eigenen Zahn"

Vorteile fiir den Zahnarzt

e Hohe klinische Sicherheit

e Adhésive und non-adhasive Befestigung mdglich
e Réntgenopazitat

Vorteile fiir den Zahntechniker

e Durch Verwendung von VITAVM 9, einer speziell auf Zirkoniumdioxidgeriiste abgestimmten
Feinstruktur-Verblendkeramik neuester Generation, sind in neuartiger Schichtungstechnik
hervorragende dsthetische Ergebnisse mdglich.

e Geschliffene Gertiste vor dem Sinterbrand mit einer Spezialflissigkeit (YZ COLORING LIQUID) partiell oder
komplett in 5 unterschiedlichen Helligkeitsstufen einfarbbar — abgestimmt auf das VITA SYSTEM 3D-MASTER.

e Einsatz eines hochkompakten, platzsparenden und ausgereiften CAD/CAM Systems mit vergleichsweise
niedrigem Investitionsvolumen. Das inLab System der Firma Sirona bietet die Option, Geriiste zu konstruieren
(CAD-FrameWork 3D-Software) oder aus Wachs zu modellieren und zu scannen (CAD-WaxUp 3D-Software).
Bereits heute kdnnen mit diesem System 8 unterschiedliche VITA Materialien verarbeitet werden und
es bietet weiteres Potential fiir kiinftige Werkstoffentwicklungen und Anwendungsgebiete.

e Geriststarken durch inLab CAD/CAM Software prézise definierbar und jederzeit reproduzierbar.
e Dokumentation der Konstruktionen durch Sicherung der Datensatze.

e Minimierung des Verarbeitungsrisikos auch bei den Indikationsstellungen, die ein WaxUp mit
der inLab WaxUp 3D-Software erfordern, da die entsprechende Software automatisch die
Bereiche im Gerlist erkennt, die zu diinn modelliert wurden und diese vor dem Schleifvorgang korrigiert.

e Sehr gute Passungsqualitat durch hohe Schleifprazision und exakte Einberechnung
des Sinterschrumpfes mit der InLab 3D Software.

e Komplette Wertschopfung im Labor, da keinerlei Verarbeitungsprozesse
auBer Haus verlagert werden miissen.

VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik Seite 5



VITA In-Ceram® Indikation und Prdparationshinweise

Indikationsiibersicht

N () 200 2080
@' a @ Vo Yow

Indikation

VITA In-Ceram®
Yz

o empfohlen """ Auch groBere Briicken zulssig (z.B. Freiendbriicken), aber nie mehr als 2 Briickenglieder Spannweite

e Primarteile Konus- und Teleskopkronen

e Kronengertiste im Front- und Seitenzahnbereich

e Briickengeriiste im Front- und Seitenzahnbereich mit max. 2 Zwischengliedern
e Freiendbriickengeriiste (Freiendglied max. Prémolarengrolie)

Kontraindikation

e bei unzureichender Mundhygiene

e bei unzureichenden Praparationsergebnissen
e bei ungeniigendem Zahnhartsubstanzangebot
® bei Bruxismus

Allgemeine Praparationshinweise

e Die Praparation kann wahlweise mit einer Hohlkehle oder einer Stufe mit abgerundetem Innenwinkel
erfolgen. Es ist eine zirkuldre Schnitttiefe von einem Millimeter anzustreben.
Der vertikale Praparationswinkel sollte mind. 3° betragen. Alle Ubergénge von den axialen zu den okklusalen
bzw. inzisalen Flachen sind abzurunden. GleichmaRige und glatte Flachen sind vorteilhaft.

@ Schulterpraparation @

Hohlkehlpraparation

S S

Falsche Hohlkehlpréparation Tangentialpraparationen

sind kontraindiziert

VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik Seite 6



VITA In-Ceram® Praparationshinweise

Praparation von Pramolaren und Molaren

1,5mm 1,5mm e Bei Seitenzahnen ist die Préparation eines vereinfachten
1,5 mm okklusalen Reliefs zu empfehlen, um der Verblendkeramik
ausreichend Platz zu bieten. Der Substanzabtrag sollte
okklusal mindestens 1,5 mm betragen.

1,5 mm

1,0 mm 1,0 mm

Praparation von Frontzihnen
e Frontzdhne sollten inzisal 2 mm abgetragen werden.

1,5 mm 1,5 mm

1,0 mm 1,0 mm

Beispiele fiir entsprechende Préparationssets:

e Prdparationsset nach Baltzer und Kaufmann mit
Schleifkdrpern mit axialem Fiihrungsstift

. zur vordefinierten Préparation von Hohlkehlen
N 1 und Stufen.

é.' ‘4 ' "ﬁ " 4 (Fa. Hager & Meisinger, Art.-Nr. 2531)

e Praparationsset nach Kiipper fiir Kronen- und
Briickenprothetik.
(Fa. Hager & Meisinger, Art.-Nr. 2560)

e \/ollkeramik-Praparationsset mit Filhrungsinstrumenten nach
Brandes.
(Fa. Komet/Gebr. Brasseler, Art.-Nr. 4410)

VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik Seite 7



VITA In-Ceram®

Befestigungshinweise

Befestigungshinweise

e Restaurationen aus VITA In-Ceram YZ for inLab kénnen non-adhésiv
mit Glasionomer- oder Zinkphosphatzementen, oder adhadsiv mit
dem selbsthartenden Komposit PANAVIA 21 TC bzw.dem dualhér-
tenden Komposit PANAVIA F (Fa. Kuraray) befestigt werden.
Beide Produkte enthalten das spezielle MDP-Monomer, das
mit der abgestrahlten Oberflache der Zirkoniumdioxid-Geriiste eine
chemisch dauerhafte Verbindung eingeht, ohne dass deren
Oberflache silikatisiert und silanisiert werden muss.* Wir empfehlen

vor der adhdsiven Befestigung mit PANAVIA das Abstrahlen der Klebe-

flachen mit Al203, max. 50 pm und einem Strahldruck von < 2,5 bar.
Von der Verwendung von kunststoffverstarkten bzw. -modifizierten
Glasionomerzementen wird abgeraten, da diesbeziiglich derzeit noch
keine ausreichenden klinischen Daten vorliegen.

e Das Atzen mit Fluss-Saure bewirkt keine retentive Oberflache. **

VITA In-Ceram®

L= Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen
der Befestigungsmaterialien der entsprechenden Hersteller.

Entfernung eingegliederter Restaurationen

e /ur Entfernung einer festsitzenden Zirkoniumdioxid-Restauration
empfiehlt sich die Verwendung von zylinderférmigen
Diamantinstrumenten bei maximaler Wasserkiihlung
und einer Drehzahl von 120.000 UpM zum Auftrennen
der Restauration.

Trepanation

e Die Verblendkeramik wird mit einem Diamantinstrument abgetragen.
AnschlieRend kann das Gerlist mit einem grobkdrnigen,
kugelfdrmigen Diamanten bei maximaler Wasserkiihlung und
einer Drehzahl von 120.000 UpM trepaniert werden. Es empfiehlt
sich hierbei, das Instrument beim Durchbohren des Geriistes in
einem Winkel von 45° kreisférmig anzusetzen.

* Wegner, St.M.; Kern, M.: Long-term Resin Bond Strength to
Zirconia Ceramic. J Adhesive Dent 2, 139-147 (2000).

** Nahere Detalils sind in der Broschiire ,Klinische Aspekte”
Art.-Nr. 808D zu entnehmen.

- VITA Vollkeramik Seite 8



VITA In-Ceram® V7 for inLah® Sortimente, Zubehor und Geréate

VITA In-Ceram® YZ for inLab®

e CUBES fiir kleine Kronengeriiste Art.-Nr.
Abmessung vor Sinterung: 14 x 15 x 20 mm ECYZ205
Abmessung nach Sinterung, ca.: 11,2x 12 x 16 mm

Bezeichnung: YZ-20/15

."““

Packung mit 5 Stiick

GroRBpackung mit 25 Stiick ECYZ2025

CUBES fiir groBe Kronengeriiste ECYZ20194
Abmessung vor Sinterung: 15,5 x 19 x 20 mm

Abmessung nach Sinterung, ca.: 12,4x 15,2 x 16 mm

Bezeichnung: YZ-20/19

Packung mit 4 Stiick

GroRpackung mit 24 Stiick ECYZ201924

CUBES fiir kleine Briickengeriiste ECYZ402
mit max. 2 Zwischenglieder

Abmessung vor Sinterung: 14 x 15 x 40 mm

Abmessung nach Sinterung, ca.: 11,2x 12 x 32 mm

Bezeichnung: YZ-40/15

Packung mit 2 Stiick

VITA In-Ceram® Y/ for inLab® - VITA Vollkeramik Seite 9




VITA In-Ceram® V7 for inLah® Sortimente, Zubehor und Geréate

]
K

GrolRpackung mit 10 Stiick

CUBES fiir groBe Briickengeriiste

mit max. 2 Zwischenglieder

Abmessung vor Sinterung: 15,5 x 19 x 39 mm
Abmessung nach Sinterung, ca.: 12,4x15,2x 31,2 mm
Bezeichnung: YZ-40/19

Packung mit 2 Stiick

GroRpackung mit 10 Stiick

CUBES fiir vielgliedrige Briickengeriiste

mit max. 2 Zwischengliedern

Abmessung vor Sinterung: 15,5 x 19 x 55 mm
Abmessung nach Sinterung, ca.: 12,4x 15,2 x 44 mm
Bezeichnung: YZ-55

Packung mit 1 Stiick

YZ COLORING LIQUID for VITA In-Ceram® YZ
Spezialflussigkeit zur Einfarbung von Geriisten aus
VITA In-Ceram YZ in 5 Helligkeitsstufen (LL1-LL5),
die auf VITA SYSTEM 3D-MASTER abgestimmt sind.

Komplettsortiment

* Fur YZ-55 CUBES ist eine inLab 3D Software-Version ab

Art.-Nr.
ECYZ4010

ECYZ40192

ECYZ401910

ECYZ551

ECCLKIT

V2.30 R1800 sowie eine Hardware-Umriistung (Getriebekopf)
bei Gerdaten mit einer Serien-Nr. kleiner 11200 notwendig.

VITA In-Ceram® Y/ for inLab

- VITA Vollkeramik
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VITA In-Ceram® Sortimente, Zubehor und Geréate

Einfarbensortiment Art.-Nr.
ECCL1KIT-
ECCLBKIT

VITAVM.9 Verblendkeramik
Feinstruktur-Verblendkeramik fiir vollkeramische
Geriistmaterialen im WAK-Bereich von

ca. 10,5 wie z.B. VITA In-Ceram YZ for inLab

- VITA ZYrcomat DZY220
Hochtemperatur-Sinterofen fiir die Sinterbrénde
: der VITA In-Ceram YZ und AL.
d 4 Molybdandisilizid-Heizelemente sorgen

fir eine gleichméRige Temperaturverteilung.
Brennraum-Temperatur: max. 1600°C

Sinterzubehor £38002
Packung mit 150 g Zr0,-Kugeln zur Abstiitzung der
Restaurationen wahrend des Sintervorgangs

Komplettpackung Sinterschale und E38011
Sintertiegel fiir VITA ZYrcomat

Einzelpackung Sintertiegel fiir VITA ZYrcomat E38010
30mm x 80 mm
Einzelpackung Sinterschale fiir VITA ZYrcomat E38006

10mm x 74 mm

VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik Seite 11



VITA In-Ceram® Herstellung des Gerlistes

Herstellung eines Geriistes aus VITA In-Ceram® YZ
mit der inLab® FrameWork Software

"> Hinweis:
Wenn Sie das Konstruktionsverfahren WaxUp anwenden,
beachten Sie bitte die Hinweise im inLab 3D
Handbuch ab Version 2.1X vom 11.2003 bzw. die CD
CEREC 3D Manual ab Version V2.10 R1500.

Scan-Modell herstellen
e Modell aus einem hochwertigen, dimensionsstabilen und
scannbaren Gips (z.B. CAM-base, Fa. Dentona) herstellen.

e Modell auf inLab Scan-Halter (siehe Abb.) oder inEos Scan-
Halter montieren.

Scannen
e Das Scannen des Modells kann im inLab (siehe Abb.) oder
mit dem inEos erfolgen.

Konstruieren
Die Konstruktion im inLab Gerét.

VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik Seite 12



VITA In-Ceram® V7 for inLab® Geriistgestaltung

Mindestwandstarken in mm und Mindestkonnektorenflachen in mm?

VITA In-Ceram YZ - Indikation mm/mm?

Inzisale/okklusale Wandstérke
Primarteile Doppelkronen

0.7

Inzisale/okklusale Wandstérke
Einzelkronengeriist

0.7

Inzisale/okklusale Wandstarke
Pfeilerkronen von Briickengeriist
mit einem Zwischenglied

0.7

Inzisale/okklusale Wandstarke
Pfeilerkronen von Briickengeriist
mit zwei Zwischengliedern

Zirkulare Wandstarke
Priméarteile Doppelkronen

0.5

Zirkulare Wandstarke
Einzelkronengeriist

0,5

Zirkuldre Wandstarke
Pfeilerkronen von Briickengeriist
mit einem Zwischenglied

05

Zirkuldre Wandstirke
Pfeilerkronen von Briickengeriist
mit zwei Zwischengliedern

0.7

Konnektorenflache”
Frontzahn-Briickengeriist
mit einem Zwischenglied

Konnektorenflache "
Frontzahn-Briickengeriist
mit zwei Zwischengliedern

Konnektorenflache”
Seitenzahn-Briickengertist
mit einem Zwischenglied

Konnektorenflache"
Seitenzahn-Briickengertist
mit zwei Zwischengliedern

12

Konnektorenfliache "
Freiendbriickengeriist

12

! Konnektorenfache: Verbindungsflache Pfeilerkrone — Zwischenglied, bzw. zwischen 2 Zwischengliedern
2 Freiendbriickenglied sollte in seiner vestibulér-oralen Dimension um ca. 1/3 schmaler gestaltet werden.

I'= Hinweis:

Die WaxUp 3D Software erkennt automatisch die Bereiche der
Modellation, deren Mindestschichtstadrken unterschritten sind und

korrigiert diese automatisch vor dem Schleifprozess.

VITA In-Ceram® Y/ for inLab® - VITA Vollkeramik
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Bruchlast F

VITA In-Ceram®

Gerlistgestaltung

©

Hohe h

Breite b

A Wichtiger Hinweis:

32

J

>

|
_ o)X

50

Um einen dauerhaften klinischen Erfolg von Restaurationen

aus VITA In-Ceram YZ zu gewéhrleisten, ist dringend

darauf zu achten, dass die Geriiste so gestaltet werden, dass sie
der zu ersetzenden Zahnform in verkleinertem MalSstab
entsprechen. Nur so wird eine gleichméBige Schichtstarke der
Verblendkeramik gewahrleistet. Scharfe Kanten am Geriist sind
generell zu vermeiden.

Aspekte bei der Gestaltung von Konnektorenflachen
bei Briickengeriisten:

1. Die Hohe h der Konnektorenflachen
ist grofRtmaéglich zu wahlen.

2. Die Hohe h sollte mindestens so grofd
oder gréiRer als Breite b sein.

Stabilitidt und Funktion geht vor Asthetik!

¢ Die Konnektorenfldchen von Briickengeriisten miissen konkav
ausgerundet sein. Scharfe Einkerbungen und Kanten sind in
jedem Falle zu vermeiden.

Einsetzen des VITA In-Ceram® YZ in das inLab-Gerét und Lesen
des aufgedruckten Barcodes

e Die VITA In-Ceram YZ haben zwei identische vom Scanner lesbare Barcodes
aufgedruckt. Dadurch wird der Schrumpfungsfaktor der verwendeten Charge
automatisch eingelesen und entsprechend beim Schleifen beriicksichtigt, um ein

passgenaues Endresultat zu erzielen.

VITA In-Ceram®

- VITA Vollkeramik
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VITA In-Ceram® V7 for inLah® Schleifen der Restauration

"= Hinweis:
Sollte der Barcode nicht lesbar sein, so kann er manuell (ber die PC-
Tastatur eingegeben werden.

Schleifen der Restauration

A Wichtiger Hinweis:
Bitte verwenden Sie die entsprechenden Schleifinstrumente fiir VITA
In-Ceram YZ, (Cone-shaped Diamond XL* fiir YZ-20/15 und YZ-40/15 bzw.
fir YZ-20/19, YZ-40/19 sowie YZ-55 CUBES den Langkegel LK 14%).
Speziell beim YZ-55 CUBE ist Folgendes zu beachten: Das inLab Gerét
schleift zundchst einen Teil der Restauration und unterbricht den Vorgang
selbsttétig. AnschlieBend CUBE vorsichtig aus dem Gerét entnehmen und
den Blockhalter an der geschliffenen Seite vorsichtig abtrennen (Abb.1).
Nicht an der Restauration schleifen. AnschlieSend CUBE am verbliebenen
Blockhalter einspannen und Schleifvorgang fortsetzen. Anhand der seit-
lichen Kalibrierkdrper erkennt das Gerét den bereits geschliffenen
Bereich. Nach dem Schleifvorgang die Kalibrierkérper aus der Schieif-
kammer entfernen, um ein Verstopfen der Leitungen zu vermeiden. Beim
Stapelschleifen sind die Kronengeriiste nach jedem einzelnen
Schleifvorgang aus der Schleifkammer zu entnehmen, da sie bei nachfol-
genden Schleifvorgangen vom Getriebekopf zerdriickt werden kénnen.

* Sirona-Art. Nr. 593 566 8, Cone-shaped Diamond XL
Nr. 5399 977 1, Long-cone Flip-Block LK 14

Nachbearbeitung der geschliffenen Restauration

e Nach Beendigung des Schleifprozesses und vor dem
Sintern muss die Restauration mit einem Diamantschleif-
instrument abgetrennt (Abb. 2), der Abstich verschliffen
(Abb. 3) und die verdickt geschliffenen Marginalréander
reduziert werden (Abb. 4).

e Nach dem Sinterbrand sind Schleifkorrekturen zu
vermeiden.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der Staubentwicklung muss beim Beschleifen dental-
keramischer Produkte ein Mundschutz getragen oder nass geschliffen
werden. Zusétzlich sollte hinter einer Sicherheitsscheibe und mit
Absaugung gearbeitet werden.

@
®
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VITA In-Ceram®

Einfarbung der Geriiste

Einfarbung der Geriiste mit YZ COLORING LIQUID for
VITA In-Ceram® YZ

Anwendungshereich

‘ J l J ‘ ? [' e Flissigkeit zum kompletten oder partiellen Einfarben von

geschliffenen Geriisten aus VITA In-Ceram YZ vor dem
Sinterprozess. Das YZ COLORING LIQUID ist ausschlieBlich
zum Einfarben von Geriisten aus VITA In-Ceram® YZ geeignet.

charakteristische
Festigkeit O, (MPa)

YZ COLORING LIQUID ist in 5 Helligkeitsstufen (LL1-LL5) erhéltlich,

die auf das VITA SYSTEM 3D-MASTER abgestimmt sind.

Diese Einfarbung unterstiitzt die exakte Farbreproduktion von VITAVM 9.
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 20.

Weibull-
koeffizient m

" A Wichtiger Hinweis:
YZ COLORING LIQUID beeinflusst die physikalischen Werkstoffeigen-
schaften wie Biegefestigkeit, Bruchzéhigkeit und Weibullkoeffizient von
VITA In-Ceram YZ nicht negativ.

ungefarbt

Einfluf der YZ COLORING LIQUID auf die 3-Punkt-Biegefestigkeit
und den Weibullkoeffizienten von VITA In-Ceram YZ

VITA In-Ceram®

Anwendung

e \or der Anwendung sollten die Restaurationen von Schleifstaub
befreit werden. Es sollte ein Reinigungsbrand in einem Keramikofen
(z.B. VITA VACUMAT) durchgefiihrt werden, um die Kiihl- und
Schmierflissigkeit DENTATEC aus dem pordsen Gefiige zu entfernen.
Geriist auf Brennwatte legen.

Reinigungsbrand im VITA VACUMAT®

Vt.°C (>  [Z2] [A] caTemp VAC
min. min. °C/min. 0 min. min.
600 3.00 3.00 33 700 5.00 0.00
- VITA Vollkeramik Seite 16



VITA In-Ceram®

Einfarbung der Geriiste

wF RS

VITA In-Ceram®

- VITA Vollkeramik

¢ Die Restauration kann entsprechend der gewiinschten Farbhellig-
keitsstufe LL1 (hell) bis LL5 (dunkel) in das YZ COLORING LIQUID
getaucht werden. Die empfohlene Tauchzeit betrdgt 2 Minuten.
Beim Tauchen kann unterstiitzend auch Vakuum oder Druck (2 bar)
eingesetzt werden.

A Wichtiger Hinweis:

Zum Tauchen ausschlieSlich Kunststoffpinzette verwenden.

e Anschliefend iberschiissiges YZ COLORING LIQUID mit Papier-
taschentuch abtupfen und abtrocknen lassen. Nicht im nassen
Zustand sintern.

e Alternativ kann YZ COLORING LIQUID auch mit dem VITA SPRAY-
ON System aufgespriiht werden oder mit einem Pinsel diinn und
gleichmaRig auf die zu farbenden Stellen der Restauration aufge-
tragen werden. Pfiitzenbildung vermeiden. Flissigkeit zieht
schnell ein.

e An den Marginalrandern kann das Geriist von AuRen und Innen
eingefarbt werden, um eine vollstandige Farbdurchdringung zu
erzielen.

Wichtiger Hinweis:

Den Auftragpinsel ausschielSlich zur Applikation von YZ COLORING
L1QUID verwenden! Wir empfehlen hierfiir den Flachpinsel fiir PASTE
OPAQUE (VITA Art.-Nr. B297). Nicht zum Schichten von Keramik ver-
wenden. Verfdrbungsgefahr! Pinsel nur mit aqua dest. reinigen.

e Mit YZ COLORING LIQUID eingefarbte Restaurationen ausschlieR-
lich mit geschlitztem Tiegel sintern (Art.-Nr. geschlitzter Tiegel
E38011). Alternativ kann auch ganz auf die Abdeckung verzichtet
werden. Somit wird ein ungehindertes Ausbrennen der organi-
schen Bestandteile gewéhrleistet.

e Anschliefend erfolgt die Weiterverarbeitung entsprechend der
Verarbeitungsanleitung VITA In-Ceram YZ for CEREC
(Druck Nr. 1128).

e Mit YZ COLORING LIQUID eingefarbtes VITA In-Ceram YZ Gerist.

Seite 17



VITA In-Ceram®

Sinterung

.,*_ /

VITA In-Ceram®

- VITA Vollkeramik

Sinterung im Hochtemperaturofen VITA ZYrcomat

A Wichtig:
Der Sinterbrand ist ausschlieB8lich in dem von VITA zugelassenen
Hochtemperaturofen zugelassen. Nur in diesem ist
eine einwandfreie Sinterung mit den daraus resultierenden
physikalischen Eigenschaften der Geriiste gewéhrleistet.

* VITA ZYrcomat Ofen und Steuereinheit einschalten.
e Lift mit Lifttaste W vollstdndig herunterfahren.

e Frontzahnkronen- und Frontzahnbriicken-Geriiste entweder
mit der labialen oder lingualen Flache, Seitenzahnkronen-
und Seitenzahnbriicken-Geriiste mit der okklusalen Flache
in die Sinterschale legen.

=" Hinweis:
Es wird empfohlen, Briickengertiste in der Sinterschale zu
sintern (VITA Art.-Nr. E38002). Es ist darauf zu achten, dass das
Geriist tiber seine gesamte Flédche durch das Sinterbett unterstiitzt
wird. Dadurch wird ein Hohlliegen vermieden. Dabei ist zu
vermeiden, dass Sinterkugeln in den Konnektorbereichen
Leingeklemmt” werden kénnen.

e Sinterschale zentrisch auf Brennsockel platzieren und mit
Sintertiegel abdecken. Ein doppelstéckiges Sintern durch Stapeln
von Tiegeln plus Sinterschalen ist mdglich (siehe Abb.).

e Lift mit Lifttaste [ schlieRen. Taste solange gedriickt halten,
bis Brennkammer vollstandig geschlossen ist.

e Sinterbrand mit ,START"-Taste starten.

e Das Sinterprogramm lauft automatisch ab: Dauer des Programmablaufs
einschlieRlich Abkiihlphase auf 200°C: ca. 7,5h

A Wichtig:
Ofen erst dffnen, wenn die Ofentemperatur
unter 200 °C betrdgt! Dies fiihrt zu einer erhéhten Lebensdauer von
Sinterschale und -tiegel.

e Nach dem Sinterprozess kann das Geriist
auf dem Stumpf aufgepasst werden.

Seite 18



VITA In-Ceram®

Nachbearbeitung der gesinterten Geriiste

VITA In-Ceram®

- VITA Vollkeramik

Nachbearbeitung des gesinterten Geriistes

e Die Oberflachenbeschaffenheit keramischer Werkstoffe ist
entscheidend fir deren Biegefestigkeit. Eine Nachbearbeitung von
gesinterten VITA In-Ceram YZ Geriisten mit Schleifwerkzeugen,
insbesondere im Konnektorbereich ist zu vermeiden. Eine mechanische
Oberflachenbehandlung kann dem Geriist iberkritische
Energiemengen zufiihren. Dies kann zu einer groflachigen
Phasenumwandlung des ZrQ,, zu Oberflachenspannungen durch
Verzerrung des Kristallgitters sowie zu Spriingen bzw. Spéatspriingen
in der Verblendung nach Einsetzen der Restauration fiihren. Deshalb
diirfen die zu verblendenden Flachen von Geriisten aus VITA In-
Ceram® YZ nicht abgestrahlt werden (siehe Hinweis unten).

Korrekturen am geschliffenen Geriist deshalb maglichst

vor der Sinterung durchfiihren.

Sollte jedoch eine Nachhearbeitung notwendig sein,

so sind folgende Grundregeln einzuhalten:

e Nachbearbeitungen im gesinterten Zustand diirfen nur mit einer
NalRschleif-Turbine (Abb. 1) bzw. bei Primarteleskopen mit einem
Schleifgerat unter Wasserkiihlung und mit geringem Schleifdruck durch
geftihrt werden. Alternativ kann mit weichen, diamantierten
Gummipolierern und Handstiick bei geringer Drehzahl und geringem
Druck nachbearbeitet werden. Werkzeug muss flach aufliegen und darf
nicht ,rattern”.

e Verwendung von neuwertigen Feinkorndiamanten mit roter
Farbcodierung (fein 27-76 pm) oder darunter (extra fein, gelb
10-36 um oder ultra fein, weild 4-14 ym).

e Bereiche, die im klinischen Einsatz unter Zugbelastung stehen,

d.h. in erster Linie die Konnektoren bei Briickenkonstruktionen,
sollten nicht beschliffen werden (Abb. 2).

e \Wir empfehlen nach dem Beschleifen eine thermische Behandlung
(Regenerationsbrand) des Geristes, um evtl. stattgefundene
Phasenumwandlungen an der Oberfldche umzukehren. Entstandene
Mikrorisse kénnen nicht regeneriert werden.

Presec.  [—>| [ A [ A ] ca Temp. VAC

min. min. °C/min. *C min. min.

500 = 5.00 100 1000 15.00

A Wichtig:

Die zu verblendenden Fldachen von Gertisten aus VITA In-Ceram® YZ diir-
fen nicht abgestrahlt werden (Abb. 3). Das Abstrahlen kann zu einer uner-

wiinschten Phasenumwandlung des Zirkoniumdioxids fiihren. Fiir die
Verblendung hat dies zur Folge, dass sich an der Grenzflache komplexe
Spannungsverldufe aufbauen, die zu Spriingen bzw. Spatspriingen nach
Einsetzen der Restauration fiihren kénnen. Bitte beachten Sie die
Verarbeitungsanleitung VITAVM 9, Nr. 1190D.
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VITA In-Ceram®

Informationen zur Verblendung

|=" e
W]
VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik

Verblendung mit VITAVM 9

e (eriiste aus VITA In-Ceram YZ for inLab werden mit VITAVM 9
Feinstruktur-Verblendkeramik [WAK (25-500°C) 8,8-9,2 - 10%-K"'] verblendet.

e Das YZ COLORING LIQUID (je VITA SYSTEM 3D-MASTER Helligkeits-
stufe 1 Farbe) dient bei geschliffenen Geriisten aus VITA In-Ceram
YZ zur Einférbung in der gewiinschten Helligkeitsstufe. Diese
Einfarbung unterstiitzt die exakte Farbreproduktion mit VITAVM 9.

e Um einen guten Verbund zwischen eingefarbten VITA In-Ceram YZ
Geriisten und VITAVM 9 zu erzielen, empfehlen wir einen
BASE DENTINE-Washbrand nach folgender Brandfiihrung:

viee | [ | [ A] [ A] @ ca Temp. VAC

min. min. °C/min. 0 min. min.

500 2.00 1.27 60 950 1.00 1.27

e Alternativ kann der Washbrand bei diinnen Wandstarken zur
Unterstiitzung der Grundfarbe auch mit CHROMA PLUS Massen erfolgen.

e Bei nicht eingefdrbten VITA In-Ceram YZ Geriisten sowie bei nicht

eingefdrbten dichtgesinterten Zirkonoxidgeriisten anderer Hersteller
siehe Hinweise in der Verarbeitungsanleitung VITA VM 9, Nr. 1190D.
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VITA In-Ceram® Nachbearbeitung der gesinterten Gerliste

Empfohlene Werkzeuge und Materialien

e Modellierwachs
— Scan Wachs (Fa. Sirona)

e NaBschleifturbinen und Zubehor
— KaVo K-AIR plus (Fa. KaVo)
— NSK Presto Aqua (Fa. Girrbach Amann)
— Turbo-Jet (Fa. Acurata)
— IMAGO Shelter System, Schutzeinrichtungen fiir die Vollkeramik-
Nalbearbeitung (Fa. Steco-System-Technik)

e Schleifwerkzeuge zur Nachbearbeitung mit der

NaBschleifturbine /mit Handstiick

— /R-Schleifersatz zur Herstellung von 2° Priméarkronen
(Fa. Komet/Gebr. Brasseler, Art.-Nr. 4432)

— /R-Schleifer fiir die Nachbearbeitung von Zirkonoxidgeriisten,
7 unterschiedl. Formen (Fa. Komet/Gebr. Brasseler)

— IMAGO Grind System, Schleifkdrper fiir Nalschleifturbinen zur
Nachbearbeitung und zur Herstellung von Primérkronen
(Fa. Steco-System-Technik)

— Diamant-Porzellan-Polierer f. Handstiick, griinorange
(Fa. Hager & Meisinger, Art.-Nr. HP 803 104 372 533 170)

® Praparationssatze:

— Préparationssatz nach Kiipper
(Fa. Hager & Meisinger, Art.-Nr. 2560)

— Prdparationssatz nach Baltzer und Kaufmann
(Fa. Hager & Meisinger, Art.-Nr. 2531)

— Vollkeramik-Préparationsset mit Fiihrungsinstrumenten nach Brandes
(Fa. Komet/Gebr. Brasseler, Art.-Nr. 4410)

— Kronenpréparationsset mit Fiihrungsinstrumenten nach Giinay
(Fa. Komet/Gebr. Brasseler, Art.-Nr. 4384A)

e Sonstiges
— Fitchecker, Lippenstift zum Gertiste aufpassen

VITA In-Ceram® - VITA Vollkeramik Seite 21
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Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER
werden alle natiirlichen Zahnfarben systematisch bestimmt
und vollstandig reproduziert.

Die VITA VM 9 Verblendkeramik ist in VITA SYSTEM
3D-MASTER Farben erhdltlich. Farbliche Kompatibilitat mit
allen VITA 3D-MASTER® Materialien ist gewdhrleistet.
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Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemaR Gebrauchsinformationen zu verwenden.

Wir tibernehmen keine Haftung fiir Schaden, die sich aus unsachgemaRer Handhabung oder Verar-
beitung ergeben. Der Verwender ist im Ubrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch

auf seine Eignung fir den vorgesehenen Einsatzbereich zu priifen. Eine Haftung unsererseits ist ausge-
schlossen, wenn das Produkt in nichtvertrdglichem bzw. nicht zuldssigem Verbund mit Materialien
und Geraten anderer Hersteller verarbeitet wird. Im Ubrigen ist unsere Haftung fiir die Richtigkeit
dieser Angaben unabhéngig vom Rechtsgrund und, soweit gesetzlich zuldssig, in jedem Falle auf
den Wert der gelieferten Ware It. Rechnung ohne Umsatzsteuer begrenzt. Insbesondere haften wir,
soweit gesetzlich zuldssig, in keinem Fall fir entgangenen Gewinn, fiir mittelbare Schaden, fiir
Folgeschéden oder fiir Anspriiche Dritter gegen den Kéufer. Verschuldensabhdngige Schadensersatz-
anspriiche (Verschulden bei Vertragsabschluss, pos. Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen etc.)
sind nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit gegeben. Die VITA Modulbox ist nicht
zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 06-06

Die VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert
und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung ( E 0124 :
VITAVMe9

VITA In-Ceram® YZ CUBES for inLab®

YZ COLORING LIQUID for VITA In-Ceram® YZ CUBES

InLab® und inEos sind eingetragene Warenzeichen der Firma
Sirona Dental Systems GmbH, D-Bensheim

PANAVIA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma
Kuraray Europe GmbH, D-Diisseldorf

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Postfach 1338 - D-79704 Bad Séckingen

Tel. +49/7761/562-222 - Fax +49/7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com - info@vita-zahnfabrik.com
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